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一、阴道镜影像系统的安装、卸载与启动
1.1系统需求
1.1.1平台支持
· Windows XP

· Windows 7/8/10
1.1.2硬件需求
· Intel Core2Duo以上CPU；1G以上内存；80GB以上硬盘； 鼠标键盘。
· 彩色打印机。
· 视频采集卡(PCI或USB接口)。
· 脚踏开关。
· 一个软件加密狗。

1.1.3软件需求
· DirectX 9.0或更高。

· XVID 或DIVX视频编解码器。
· LAVFilters 视频Filter
1.1.4硬盘分区

2个分区以上
1.2安装步骤
1.2.1 双击阴道镜安装程序setup.exe,进入如下界面。
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1.2.2单击下一步进入安装路径选择对话框，默认安装到D盘，单击“更改”选择别的盘符安装。
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1.2.3单击下一步，进入如下图，单击“安装”按钮等待安装成功。
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1.2.4.最后提示安装完成,安装结束。
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1.2.5．卸载：从开始->程序->阴道镜影像系统->“卸载 阴道镜影像系统”根据提示操作。
1.3程序启动
1.双击桌面快捷方式“阴道镜系统”[image: image5.png]


,进入系统
2.从开始->程序->阴道镜影像系统->阴道镜系统，单击进入系统。
如果使用用户登录，弹出如下界面，否则程序进入主界面,默认密码为000000
[image: image6.png]



主界面显示如下
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二、视频图像处理
用于对视频的操作处理，如下图，为视频控制区。
[image: image8.png]



2.1视频特效

2.1.1滤镜：单击[image: image9.png]


按钮弹出特效菜单，如下图，可以显示绿色，蓝色，灰色，负像。用鼠标点用后，即可实时显示，点击“无”取消，恢复视频。
[image: image10.png]



2.1.2伪彩处理：单击“伪彩”菜单项，对当前视频进行伪彩色处理

选中伪彩，从下拉中选择系统设置的模式，视频即可显示，保存后下次启动软件后，视频按设置的伪彩显示。
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2.2.视频取图
[image: image12.png]


用于操作取图形状和取图范围。如下图：

[image: image13.png]



2.2.1取图形状

可以为矩形和圆，单击即可生效，在取图时会按照取图形状，采集不同形状的图片。
2.2.2取图范围
· 全图：视频显示的大小
· 居中：以中心为参照，取的最大正方形
· 自定义：按设定的裁剪范围取图
[image: image14.png]



2.2.3裁剪设置 
点击【裁剪设置】，弹出设置对话框，根据取图形状，显示不同的方式。
矩形裁剪：如下图，调节上下左右边距。设置完后，单击“保存”。
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圆形裁剪：如下图，调节半径，X轴，Y轴，设置完后，单击“保存”。
[image: image16.png]FihEE 89 * LihBE 61 B
HikE s 3 T 483 3
¥4z 0
;i) U
THi U

vE RETHAR [ BTbiE
[ &= |





在范围里选择“自定义”，以后取图按设置范围取图。

[image: image17.png]



2.3调节视频窗口

单击[image: image18.png]


，弹出如下菜单
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2.3.1 窗口大小

· 默认大小：视频的原始宽和高

· 比例缩放：根据视频的宽和高的比例，在视频区中等比例缩放

· 充满窗口：在视频区中充满显示
2.3.2 镜像,用于视频翻转
2.3.3 全屏，视频窗口充满全屏，双击返回，或按Esc键返回。

2.4视频文字覆盖，
可以在视频窗口上，显示文字内容。单击按钮[image: image20.png]


弹出如下窗体：
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使用文字覆盖，选中后可以显示文字，取消后视频文字不显示。
覆盖内容各项，根据需要选择和隐藏各项。
日期格式为日期时间显示的格式。

文字设置为文字的样式和背景

背景透明：选中后显示文字背景颜色，否则文字背景不显示

对齐方式：左对齐，居中，右对齐。
边距：文字显示的位置，Left 表示左边距，Top 表示居顶部距离。

字体：单击该按钮弹出字体设置对话框。
背景颜色：单击该按钮弹出颜色设置对话框。
2.5 视频录像
· 录像：[image: image22.png]


   单击录像按钮[image: image23.png]


，即进入录像状态。

窗体上面显示录像进度 [image: image24.png]FRA.. 73(EM: 0) 2 9sec



，单击停止按钮[image: image25.png]


，即可停止录像。视频录像前，必须安装Xvid 或Divx编码。
[image: image26.png]


用于录像设置，[image: image27.png]


单击设置按钮，弹出如下界面
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可设置录像时间和录像文件的大小。根据需要选择,设置后系统自动保存。
2.6视频播放

在录像完成后，单击[image: image29.png]


弹出视频播放窗体。使用视频播放必须先安装
LAVFilters 视频Filter。
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1.[image: image31.png]


播放和暂停，在打开视频文件后可用。
2.[image: image32.png]


停止视频播放。
3.[image: image33.png]©



视频循环播放，
4.[image: image34.png]


可以打开外部视频文件。
5.[image: image35.png]


切换静音
6.[image: image36.png]


快退，[image: image37.png]


快进。
7.[image: image38.png]


用于在视频播放的过程中，采集图像。
8.[image: image39.png]


全屏显示，左键双击或按键盘Esc键退出全屏。
9.[image: image40.png]e



视频可以随窗体自动缩放，[image: image41.png]


按视频实际大小显示。
10.视频的裁剪[image: image42.png]



11.[image: image43.png]


当前采集的图片，导入到主界面的图片区中。
12.[image: image44.png]


删除视频文件，根据提示是否删除。
2.6视频放大所小



[image: image45.png]


控制镜头的放大，[image: image46.png]


控制镜头的缩小，用鼠标在按钮上，按住鼠标左键不放，控制镜头的放大和缩小，注意：镜头必须支持该功能，否则无效。
2.7醋酸计时

[image: image47.png]




醋酸碘计时实验：单击计时按钮即可进行操作，单击按钮上的下拉标志可以进行参数设置。如下图
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设置完时间后，单击“确定”按钮。

2.8视频取图
    取图的方式有，鼠标点击按钮、脚踏开关、手柄取图。
单击【采图】按钮，在取图区即可取到一幅图片。取图的最大数量和系统设置的取图数量相同。
[image: image49.png]=XE wiEE B




冻结：单击主窗体“冻结”按钮，视频被冻结，即静止，单击“解冻”按钮，视频恢复
全屏显示：单击【全屏】按钮，进入全屏状态，在全屏状态时，双击屏幕即可恢复。

2.9取图区操作
在取图区单击右键弹出如下对话框。
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· 图像浏览，如下图
可对单幅图进行查看，可放大，缩小，顺时针旋转，逆时针旋转
[image: image51.png]



· 导出图片
单击后，弹出保存对话框，设定好保存目录后，单击“保存”按钮。
· 图片处理：弹出如下窗体
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1. 文字标注： 首先设定字体，单击“字体设置”按钮弹出如下对话框, 设置完后按“确定”按钮
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加标注：首先将加标注前的方框打勾，在文本框中输入要文本，然后在窗体图片区域，单击即可将文字标注加上。

2. 使用放大镜，将使用放大镜前方框打勾，从下拉列表中设置放大倍数,然后将鼠标放到图片上，即可看到区域的放大。如要取消放大，将放大镜前方框打勾去掉。

3.图像处理：单击相应的功能按钮，即可看到图像效果。

4.长度测量，需要先定标。

5.单击“确定”按钮保存退出。

· 删除图像
删除当前选定的图片。
· 全部删除
将取图区的图片清空。
· 导出DICOM格式
把图像转换成标准DICOM格式
三、填写报告
3.1建立病例
3.1.1．添加信息

在主界面按钮区单击【新建病例】按钮，弹出是否添加病人信息对话框，选“是”后弹出如下窗体
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录入患者基本信息和病史记录,其中检查号，检查日期时间为自动生成，不用修改。带有下拉箭头的项目，可以从中选择。下拉列表中的内容从系统字典中获取。其中申请医师，检查医师，记录医师会自动显示用户最后选择的项目，下次添加新用户时会自动显示。输入出生日期会自动计算年龄。按“Enter”键可使焦点切换到下一个控件上。输入完毕后单击“保存”按钮保存数据。
3.1.2修改信息

在添加完病人信息后，如果要修改信息。单击主窗体下的【修改病例】按钮，或者按“F2”键，即可弹出病人信息窗体，修改完成后，单击“保存”按钮，保存数据。如果不需保存，单击“取消”按钮退出。
保存信息添加完病人信息后，主界面自动显示姓名、病历号、年龄等信息。当前的操作都对应为该病人。
3.2填写报告

单击按钮[image: image55.png]


，窗体自动切换到报告界面，此时按钮文字改变为“视频”
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3.2.1内容填写


各项内容可以直接填写，有下拉框的可以从下拉框中选择。
单击“修改信息”按钮，弹出病人信息窗体，修改后保存，该窗体的快捷按键是“F2”。

影像所见和检查意见可以从模版中获取，方法有两种：如下图
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选择好模版项后，单击“应用模版”按钮，内容自动到报表中，应用模版的方式为替换或追加。

拖动文字：在描述内容里，按住鼠标左键不放，拉动鼠标选择好内容后，放开鼠标，再在选好的内容上，按下鼠标左键不放，拖动到报告的检查所见内容上，放开鼠标，则内容被导入过来。
   插入特殊字符：控件要插入字符的位置单击，使光标位于该处，单击特殊字符按钮，则特殊字符自动插入该处。

3.2.2 RCI评分
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从RCI各项中选择一项内容，对应的得分文本框自动显示每一项的得分，总分也自动由各项得分自动算出。也也手动直接填入得分。根据总分自动得出RCI的评估，
RCI评估参考：
0-2：CIN1

3-4：CIN1-2
5-8: CIN2-3

3.2．3图像标注 如下图：
 [image: image59.jpg]co=BRH
AT=REHLR
n=HE




标注：首选选择标注内容，在内容标签上用鼠标左键单击，背景色改变颜色，表明已经选好，用鼠标左键在标注图片上单击，即可显示标注内容，切换其它内容，就在标签上单击。

恢复标注图：用鼠标在标注图上单击右键，弹出“重绘”菜单，如下图，

[image: image60.png]v={FHRMmE




单击“标注图”按钮，弹出如下窗体
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选中一个标注图，单击“确定”按钮，标注图恢复，或者直接在标注图上双击。如不想选择，单击“取消”按钮即可退出。
完成标注：在报告界面空白处单击，即取消标注，所有标注标签背景变为白色。

3.2.4图像区

    从取图区托放：在取图区，单击一幅图片，按住鼠标左键不放，托到图片区上，松开鼠标，图片区显示拖动的图片。
  外部图片：在报告图片上，用鼠标单击右键，弹出如下菜单，单击“打开”弹出图片选择对话框。图片的格式只能是bmp或jpg。选择一个图片后，确定后，图片显示选择的图片。
删除图片：在图片弹出的右键菜单，单击“删除”，即可删除。

[image: image62.png]



3.3.保存报告
单击按钮[image: image63.png]=]
RIERE



，保存成功后，弹出提示成功的对话框。必须首先建立病例。
3.4.打印预览
单击按钮[image: image64.png]Q
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弹出如下窗体：
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[image: image66.png]


下拉框中显示报表的显示比例，选择后报表显示相应比例。

[image: image67.png]


单击该按钮直接打印报告
[image: image68.png]


可导出图片为BMP或JPG。
3.5.打印报告
单击按钮[image: image69.png]=]
ITENRE



。报告发送到打印机打印。
3.6.报表格式
单击主界面的“报表格式”显示如下：
报表文件选择方式有两种列表和树形，可以自行设置。
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列表：在每一项上单击，则报表区显示相应的报表排版。与报表设计器中设计的内容一致。每次选择一项即作为当然默认报表，下次启动软件将默认打开。
树形：打开项目，单击报表名称。


 树形拖放，报表名称可以在各项中拖放，完成后单击[image: image72.png]


保存按钮。
注意：
在“保存报告”后报表文件带有数据存储在当前病人下，在根据当前格式读取报告时，判读当然格式的报告是否已经存过，如果存储过，直接读取报表文件，如果没有当然格式，数据从数据库中读取。
对同一个人，选择不同报告格式进行存储，如果病例不一样，存储的报告内容会不一致。可从“病历管理”中，把当然病人的一个报告删除。

3.7. 报表设计
 单击主界面[image: image73.png]1z
REBI



按钮，弹出报告设计器，报告设计器的操作，参考《报表设计器操作说明.doc》
  如果新建立的报告，必须存储在当然应用程序“rptTemplate”目录下，否则报表格式中不显示。
3.8模版词库的编辑
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添加同级：首先在模版词库上选择一项，根目录除外，单击“添加同级”按钮，弹出编辑对话框。填写标题和术语最后保存。类型为术语和模版。如果选择术语。该项每一行采用带选择的列表显示，如果选择模版，内容用文本的方式显示。如图，图片可以从文件或取图区获取。
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添加子项：操作和同级一样。不同的是添加的项是子节点。
编辑：选中一项目后，单击“编辑”，弹出编辑对话框，编辑保存。

删除：选中一项目后，单击“删除”按钮，提示是否删除对话框。如果是系统内置的模版词库，提示不能删除。
备份：单击“备份”按钮，弹出保存目录对话框，选择好目录后单击确定按钮保存。
恢复：单击“恢复”按钮，弹出路径选择对话框。选择有备份内容的目录。选择确定。
查询：在文本框中输入要查询的内容，单击查询按钮或者按回车键。
四、对比分析
单击主窗体的【对比】按钮，弹出如下窗体如图：
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五、病历管理
在主界面上面的按钮区，单击【病历管理】按钮，弹出如下窗体
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1．查询：先设置查询条件，可按检查日期，姓名，年龄，病历号等组合查询，
如要按日期查询，必须把检查日期前的方框打勾，不打勾将忽略日期条件，其中，日期和病历号为模糊查询，设置好条件后，单击“查询”按钮，下面图像录像和检查结果将显示符合条件的记录。

报告列表中，显示保存过的报表，可以选择一个报表，单击“打印预览”，弹出打印预览窗体，可以重新打印。
   删除报告：选中一个报表名称，单击“删除报告”，出现提示对话框，确定删除单击“是”。取消删除，单击“否”按钮。
2．刷新：病例窗体默认打开时，自动显示本月1号到当天的病例信息，在查询后，如果要恢复本功能，单击“刷新”按钮，日期自动恢复到当月1号开始，到当月今天的日期，病例信息也显示当前范围。
3．删除：用鼠标选中一条病例信息，单击“删除”按钮，提示是否删除对话框，选择“是”立即删除，选择“否”取消删除，如果删除，病人检查信息，病人保存的图片和录像都将删除。
4．资料浏览：可用导航按钮，为第一个，上一个，下一个，最后一个。选中一条信息后，下面将自动显示当前病人的取图和录像信息。
5．录像回放： 弹出视频播放窗体，选择文件播放。
6．打开病人，可以把选择的病人作为当前操作病人。单击“打开病人”按钮，根据提示是否需要选择。
7．导出患者：可以导出单个病人的基本信息、检查结果、采集图像。选择要导出的病人信息。单击“导出患者”按钮，弹出存放对话框。确定后即可保存。

8.关闭：单击“返回”按钮，关闭本窗体。
9.保存列宽：在病人列表中可以手动改变列的的宽度，以适用查看结果。在改变宽度后，选中“保存列宽”，在窗体返回后会自动保存列宽，下次打开后将按调整的列宽显示。
数据管理：单击按钮【数据管理】,输入密码 qwertyuiop  出现如下窗体
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· 删除：先选择要删除的日期范围，单击按钮“删除”，弹出是否删除对话框，选“是”，删除数据，删除后弹出关闭程序对话框，确定后，程序将关闭。选“否”,取消删除，
· 全部删除：单击按钮“全部删除”，弹出是否全部删除对话框，选“是”，删除全部数据，包括取图和录像，删除后弹出关闭程序对话框，确定后，程序将关闭。选“否”,取消删除，
· 资料备份：设置备份路径，单击备份路径右边的按钮，弹出路径选择对话框，确定后，显示备份的路径，然后单击“数据备份”按钮，完成后提示备份完成对话框。
· 资料恢复：单击“浏览”按钮，弹出路径选择对话框，选择后，单击“数据恢复”按钮，完成后，提示关闭程序对话框，重新启动程序后，数据为恢复后的数据。
· 数据库压缩：长时间的对数据库进行操作，看导致数据增大。通过数据库压缩，可以减小数据库文件。
六、系统配置
6.1系统设置


单击主界面【设置】按钮，弹出下拉列表，
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选择【系统设置】弹出如下对话框
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6.1.1基本设置：可设置本阴道镜影像系统的使用医院名称、阴道镜设备名称型号、报告标题。公司名称由特定用户修改，不能修改。
仪器名称为软件系统的名称。
医院名称和报告标题会在打印报告上显示。
· 系统启动时自动进入工作站：开机进入操作系统后是否自动进入本程序。
· 视频区背景颜色为黑色：可以设置视频区的背景为黑色，
· 允许编辑系统模版：选中后可以修改系统模版词库。

· 窗体全屏：主窗体最大化显示，覆盖整个屏幕。
· 系统独占模式：在该模式下，用户不能操作其他软件，只能使用本软件。
· 图片保存为JPG格式(默认BMP)：选中后，保存的图片压缩的JPG格式，存储占用空间减小。BMP为无损格式，占用空间较大。
· 图片区自动得到图像：取图时，如果报告中存在接受的图片，将自动得到图片。
· 退出系统：选择退出系统后的操作。在独占模式下，退出系统是始终询问的。
· 视频窗口：视频区图像的大小，分为原始大小，合适比例（图像等比例缩放），充满窗口（图像会变形）。

· 用户登录：选中用户登录，启动程序时会出现用户登录界面，输入用户和密码后才能进入程序，查询病历时只能显示该用户的病人信息。 如不使用登录，取消该选项，然后保存。
6.1.2采图设置
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· 采集图像数量：主界面采图区，可采集图像的最大数量。
· 串口设置：可以设置视频控制和脚踏开关的串口号，如果不使用可以选择第一项不使用。如果两个共享一个串口，主要设置串口号一样即可。
脚踏开关连接：根据脚踏开关的制作方式，选择对应的模式。
选中USB Foot Switch 可以使用USB脚踏开关，USB脚踏开关必须设置按键为F3-F12中的一个。
· 取图标注日期：可以在采集到的每张图上标上日期。
· 取图标注日期：选中该项，采集图片上标注日期，如果不需要标注日期，取消该选择。
· 背景透明：日期的文字背景透明显示。
· 格式：日期的显示格式。可以通过“字体”按钮设置字体格式。“背景”按钮设置字体背景颜色。
· 位置：日期的显示位置。
6.2视频设置


单击主界面【设置】按钮，弹出下拉列表，选择【视频设置】弹出如下对话框。视频参数由采集卡的特性决定显示内容。
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1．视频设备：确定完采集卡已经安装到计算机上，同时驱动安装正确。视频设备自动列出所有采集卡的名字，从中选择需要的设备。该选项会影响下面所有的项目。同时主界面上的视频区也是通过该采集卡采集图像。
2．视频通道：用于选择AV和S端口，从中选择信道，直到图像出现。
3．视频制式：一般选择PAL_B。
4．颜色空间：该项目根据选择的设备自动显示。颜色空间支持RGB24和YUV2等，但同时只能有一个出现，如果采集卡支持RGB24，则显示RGB24,如果不支持RGB24,支持YUV2,则显示YUV2，依次类推。
5．输出大小：视频图像的显示大小，选项必须是采集卡能支持的范围。
6．压缩格式：用于视频录像时采用的压缩格式。本程序采用XviD MPEG-4 Codec，如果没有安装，则不能录像。不同版本Xvid的显示不一样，有的在录像时会出现状态对话框。可在Xvid 属性中修改，单击“压缩配置”按钮，弹出如下窗体
单击“Other Options”按钮，在弹出的窗体中，选择Encoder页面,取消Display encoding status 选项。
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视频属性：弹出视频设置对话框,不同的采集卡，弹出的对话框不一样。
正确设置完后，显示视频图像，才能进入视频操作。否则，视频功能不起作用。
颜色属性：亮度、色度、对比度和饱和度，用于调节视频图像颜色属性。不同采集卡的颜色属性值是不一样的。托动滑杆改变各个属性值，同时主界面的视频图像区会显示相应的变化。单击“默认值”即可恢复视频的最初状态。
6.3字典维护
单击主界面【设置】按钮，弹出下拉列表，选择【字典维护】项后弹出系统字典维护窗体。(如下图)
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左边为字典列表，右边表格为每一项目的具体内容。
对字典的操作：首先在”字典名称”中用鼠标选中一项，在名称上单击即可。列表项目中显示每个字典的内容。可以进行添加，修改，保存，删除,备份，恢复。修改序号，可以修改内容项的显示顺序。
添加：单击“添加”按钮，“添加”变为“取消”。如果放弃添加，只要再次单击“取消”按钮。在字典值文本框中输入内容。序号默认为0，可手动修改要显示的序号。单击“保存”按钮，提示保存成功对话框。
修改：在用鼠标在列表中选中要修改的项目。则字典值显示选中的值，单击“修改”按钮，该按钮值变为“取消”,如果放弃修改，只要再次单击“取消”按钮。修改字典值后，单击“保存”按钮。
删除：首先在列表中选中一行，单击“删除”按钮，弹出是否删除对话框。选“是”将删除该相，选“否”取消删除。

备份：备份是把字典的内容保存到文件中，可以用来恢复。单击“备份”按钮，弹出保存目录对话框。一般保存名称不用修改，单击对话框上的“保存”按钮，字典内容就保存到文件中。

恢复：恢复是从原先备份过的文件中恢复，单击“恢复”按钮，弹出目录对话框，选择要恢复的文件。单击“确定”后字典恢复。注意一定要选择以前备份的文件。否则会出错。

6.4窗体分隔条的显示与隐藏

在不同显示器的分辨率下，窗体报告区域与模版占用空间不同，可以手工调节位置，合理分配空间。
分隔条显示：单击“设置”菜单下“显示分隔条”，如果已经点过显示的是“隐藏分隔条”，这是可以使用分隔条。
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报表区和模版区分隔：把鼠标停在报表区和模版区之间，出现下面的分隔条，按住鼠标左键不放，可以左右托动，拖动的位置会自动保存，下次重启后，显示最后的拖放状态。
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模版区上下分隔：把鼠标放在模版项目的下面，如下图，等待出现分隔条，按住鼠标左键不放，上下拖动，位置自动保存。
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位置恢复：如果想恢复默认的位置，单击下面最右边的按钮即可(有箭头图标的按钮);
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分隔条隐藏：单击“设置”菜单下的“隐藏分隔条”。
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6.5更换皮肤

更换窗体皮肤，可以使窗体界面呈现不同的颜色样式。

单击主界面【设置】按钮，弹出下拉列表。选择皮肤项，选择一项皮肤名称，窗体即出现相应的变化。在以后的窗体运行中都以该样式运行。
6.6用户管理
系统设置中选择了用户登录，才会显示用户管理菜单。
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添加：单击“添加”按钮，进入添加状态，“保存”按钮状态可用，登录名不能和现有的重复。输入完成后单击“保存”按钮保存。默认的密码为1。
修改：选择一行，单击“修改”进入修改状态，修改完成后单击“保存”按钮。

删除：选择一行，单击“删除”按钮，根据提示是否删除。
重置：可以用户的密码重新设置为000000

权限设置：可添加，修改和删除，功能项直接选择或取消。
6.7修改密码

系统设置中选择了用户登录，才会显示修改密码菜单。输入原密码，输入新密码和确认密码一致，单击“确认”按钮。
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七、DICOM发送

单击主界面【DICOM】按钮，弹出如下窗体
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设置正确的AE TITLE、IP地址、端口号，已上要设置正确，才能发送成功。
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